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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Получение навыков стандартной обработки прямых измере-

ний с однократными и многократными наблюдениями, и оцени-

вания погрешностей результата измерения. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наука начинается, когда начинают измерять, а получив ре-

зультаты измерений их необходимо обработать и определить 

оценку измеряемой величины и доверительного интервала.  

В настоящее время для обработки результатов измерений исполь-

зуют методы математической статистики и теории вероятностей. 

Математическая статистика: дает возможность оценивать пара-

метры генеральных совокупностей и устанавливать для них дове-

рительные пределы по весьма малым выборкам; дает оценку точ-

ности полученных зависимостей, а также вероятности наличия 

тех или иных связей или полученных значений. 

В Российской Федерации действуют нормативные докумен-

ты в области метрологии (обеспечения единства измерений) ре-

гламентирующие методы обработки результатов измерений: 

– ГОСТ Р 8.736 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы 

обработки результатов измерений. Основные положения» [1]. 

– Р 50.2.038 «Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание 

погрешностей и неопределенности результата измерений» [2]. 

– МИ 2083 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Измерения косвенные. Определение результатов из-

мерений и оценивание их погрешностей» [3]. 

При постановке измерительного эксперимента, необходимо 

определить, какие по числу измерений однократные или много-

кратные измерения следует осуществлять для определения зна-

чения измеряемой физической величины: 

– если систематическая погрешность является определяю-

щей, т.е. ее значение существенно больше значения случайной 

погрешности, то целесообразно использовать однократные изме-

рения для получения значения измеряемой величины; 
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– если случайная погрешность является определяющей, то 

необходимо использовать многократные измерения. 

Применение методов математической статистики и теории 

вероятностей позволяет получить корректные результаты только 

в том случае, когда из результатов измерений исключены по-

грешности, поэтому предполагают что: 

– результаты измерений являются исправленными, т.е. из 

них исключена известная систематическая погрешность; 

– не исключенные систематические погрешности настолько 

малы, что ими можно пренебречь; 

– результаты измерений являются равнорассеянными вели-

чинами, т.е. экспериментальные данные получаются при выпол-

нении измерений одним оператором с помощью одних и тех же 

средств измерений; 

– из результатов измерений исключены грубые погрешности. 

 

Алгоритм обработки прямых многократных результатов 

измерений 

1. Получить число измерений (n). 

2. Принять значения доверительной вероятности (Рд) (для 

технических измерений Рд = 0,95) и определить коэффициент 

Стьюдента (tp) в зависимости от доверительной вероятности (Рд) 

и числа измерений (n) по таблице распределения Стьюдента [5, 6]. 

3. Определить и исключить ошибочные результаты измере-

ний (грубые погрешности) по критерию Граббса [1, 7], форму-

ла (1). Статистический критерий Граббса исключения грубых по-

грешностей основан на предположении о том, что группа резуль-

татов измерений принадлежит нормальному распределению. Для 

этого вычисляют критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что 

наибольший Xmax или наименьший Xmin результат измерений вы-

зван грубыми погрешностями: 

S
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1  ,





                                (1) 

где 
_

Х – среднее арифметическое результатов измерений, рассчи-

тывается по формуле (2); S – среднеквадратическое отклонение 

результатов измерений, находится по формуле (3). 
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Сравнивают G1 и G2  с теоретическим значением GT крите-

рия Граббса при выбранном уровне значимости q. Критические 

значения критерия Граббса приведены в таблице 1. 

Если G1 > GT или G2 > GT, то Xmax или Xmin исключают как 

маловероятное значение. Далее вновь вычисляют среднее ариф-

метическое (2) и среднее квадратическое отклонения (3) ряда ре-

зультатов измерений и процедуру проверки наличия грубых по-

грешностей повторяют. 

Если G1 < GT или G2 < GT, то Xmax или Xmin  не считают про-

махом и его сохраняют в ряду результатов измерений.  

Возможно использование и других критериев исключения 

ошибочных результатов измерений (грубых погрешностей). 

4. Исключить известные систематические погрешности    

из исправленных результатов измерений (Xi): 

 
ii ХХ                                           (4) 

 

5. Вычислить среднее арифметическое значение исправлен-

ных результатов измерений: 
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6. Вычислить среднее квадратическое отклонение результа-

тов измерений: 
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Таблица 1 

Критические значения GT для критерия Граббса 

n 

Одно наибольшее или одно наименьшее  

значение при уровне значимости q 

Свыше 1% Свыше 5% 

3 1,155 1,155 

4 1,496 1,481 

5 1,764 1,715 

6 1,973 1,887 

7 2,139 2,020 

8 2,274 2,126 

9 2,387 2,215 

10 2,482 2,290 

11 2,564 2,355 

12 2,636 2,412 

13 2,699 2,462 

14 2,755 2,507 

15 2,806 2,549 

16 2,852 2,585 

17 2,894 2,620 

18 2,932 2,651 

19 2,968 2,681 

20 3,001 2,709 

21 3,031 2,733 

22 3,060 2,758 

23 3,087 2,781 

24 3,112 2,802 

25 3,135 2,822 

26 3,157 2,841 

27 3,178 2,859 

28 3,199 2,876 

29 3,218 2,893 

30 3,236 2,908 

31 3,253 2,924 

32 3,270 2,938 

33 3,286 2,952 

34 3,301 2,965 

36 3,330 2,991 

38 3,356 3,014 

40 3,381 3,036 
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7. Вычислить среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического (оценку измеряемой величины): 
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8. Проверить гипотезу о принадлежности результатов измере-

ний нормальному распределению. 

При n ≤ 15 гипотеза о принадлежности результатов наблюде-

ний к какому-либо распределению не проверяется. Если не извест-

но распределение погрешностей оценки искомой величины, то спо-

собы нахождения доверительных границ случайной погрешности 

могут быть указаны в методике измерений с учетом того, что по-

добные измерения повторяют. 

При числе результатов измерений 15< n ≤ 50 производят при-

ближенную проверку их принадлежности к нормальному распре-

делению путем использования составного критерия [1, 5]. Данный 

критерий рассмотрен ниже и принят для решения задач при выпол-

нении самостоятельной работы. 

В случае проверки принадлежности результатов наблюдений 

к нормальному распределению предпочтительным, при числе ре-

зультатов n > 50, является один из критериев: χ
2 
(Пирсона) или 

ω
2 
Мизеса-Смирнова [5]. 

9. Определить доверительные границы случайной погреш-

ности: 

ХP Stε                                             (8) 

 

10. Записать результат измерений с использованием правил 

округления в виде 

 

д , +      -  или    РεХХεХεХ                     (9) 
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Алгоритм обработки прямых однократных результатов 

измерений 

1. Исключить известные систематические погрешности    

из результата измерения по формуле (4). 

2. Принять значения доверительной вероятности (Рд) и опре-

делить коэффициент Стьюдента (tp). 

3. Определить доверительные границы случайной погреш-

ности по формуле (8). 

4. Записать результат измерений с использованием правил 

округления по формуле (9). 

Результаты однократных измерений являются случайными 

величинами, но из-за незнания закона распределения величины 

не могут быть подвергнуты статистической обработке. Погреш-

ность результата однократного измерения определяется при 

утверждении метода проведения измерений и рассматривается 

как случайная. Для исключения получения промахов (грубых по-

грешностей), при однократных измерениях допускается проведе-

ние 2÷3 замеров с нахождением среднего арифметического ре-

зультата измерения по формуле (2), но без последующей стати-

стической обработки. 

 

Проверка гипотезы о нормальности распределения ре-

зультатов измерений при числе результатов измерений 

15< n < 50 

Нормальность распределения результатов измерений прове-

ряют с помощью составного критерия 1 и 2. При несоблюдении 

хотя бы одного из критериев считают, что распределение резуль-

татов измерений группы не соответствует нормальному. 

Критерий 1: 

Вычислить отношение: 






 


Sn

XX

d

n

i
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1~                                        (10) 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6). 
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Результаты измерений в ряду считают распределенными 

нормально, если: 

2/2/1
~

qq ddd                                             (11) 

где 2/1 qd   и 2/qd  – квантили распределения, определяются по таб-

лице 2 в зависимости от числа измерений (n). 

 

Таблица 2 

Квантили 2/1 qd   и 2/qd  распределения 

n %100)2/( q  %100)2/1(  q  

1% 5% 95% 99% 

16 0,9137 0,8884 0,7236 0,6829 

21 0,9001 0,8768 0,7304 0,6950 

26 0,8901 0,8686 0,7360 0,7040 

31 0,8826 0,8625 0,7404 0,7110 

36 0,8769 0,8578 0,7440 0,7167 

41 0,8722 0,8540 0,7470 0,7216 

46 0,8682 0,8508 0,7496 0,7256 

 

Критерий 2: 

Считаем, что результаты наблюдений принадлежат нор-

мальному распределению, если не более m разностей )(   ХX i  

превзошли значение SZP 2/ : 

  SZХX Pi 2/)(                                     (12) 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6); 2/PZ – верхняя квантиль распре-

деления нормированной функции Лапласа, отвечающая вероят-

ности P / 2.  

Значения вероятности P определяют из таблицы 3 по вы-

бранному уровню значимости q и числу результатов измерений n. 
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Зависимость 2/PZ  от P приведена в таблице 4. 

Таблица 3 

Значения P для вычисления 2/PZ  

n m 
%100q  

1% 2% 5% 

10 1 0,98 0,98 0,96 

11 – 14 1 0,99 0,98 0,97 

15 – 20 1 0,99 0,99 0,98 

21 – 22 2 0,98 0,97 0,96 

23 2 0,98 0,98 0,96 

24 – 27 2 0,98 0,98 0,97 

28 – 32 2 0,99 0,98 0,97 

33 – 35 2 0,99 0,98 0,98 

36 – 49 2 0,99 0,99 0,98 

 

Таблица 4 

Значения 2/PZ  

P 0,96 0,97 0,98 0,99 

P / 2 0,48 0,485 0,49 0,495 

2/PZ  2,054 2.17 2,33 2,575 

 

Правила округления при обработке результатов измере-

ний 

1. Точность результатов измерений и точность вычислений 

при обработке результатов измерений должны быть согласованы с 

требуемой точностью получаемой оценки измеряемой величины. 

2. Погрешность оценки измеряемой величины следует вы-

ражать не более чем двумя значащими цифрами. Две значащие 

цифры в погрешности оценки измеряемой величины сохраняют: 

– при точных измерениях; 

– если первая значащая цифра не более трех. 
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3. Число цифр в промежуточных вычислениях при обработ-

ке результатов измерений должно быть на две больше, чем в 

окончательном результате. 

4. Погрешность при промежуточных вычислениях должна 

быть выражена не более чем тремя значащими цифрами. 

5. Сохраняемую значащую цифру в погрешности оценки 

измеряемой величины при округлении увеличивают на единицу, 

если отбрасываемая цифра не указываемого младшего разряда 

больше либо равна пяти, и не изменяют, если она меньше пяти. 

Погрешность результата измерения физической величины 

должна давать представление о том, какие цифры в его числовом 

значении являются сомнительными. Поэтому числовое значение 

результата измерения должно быть представлено так, чтобы оно 

оканчивалось десятичным знаком того же разряда, что и значение 

его погрешности. Большее число разрядов не имеет смысла, т. к. 

не уменьшает неопределенности результата, а меньшее, которое 

может быть получено путем округления, увеличивает неопреде-

ленность результата. Поэтому погрешность результатов техниче-

ских измерений нецелесообразно выражать большим числом 

цифр, достаточно ограничиться одной-двумя значащими цифрами, 

причем две цифры используются только при записи погрешности 

ответственных и точных измерений. 

Обработку результатов измерений рекомендуется произ-

водить на ЭВМ с помощью программного пакета «Microsoft 

Office Excel». Данное программное обеспечение позволяет обра-

ботать результаты измерений в автоматическом режиме и иссле-

довать статистические связи между выходными и входными па-

раметрами различных технологических процессов, а также при 

процедуре поверки и калибровке средств измерений.  

 

 

3. ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Обработка прямых однократных результатов измерений 

(пример к самостоятельному заданию 1) 

Дано: При измерении давления в трубопроводе манометр 

показывает 21,7 МПа. Среднее квадратическое отклонение пока-

заний S = 0,2 МПа. Погрешность градуировки прибора -0,3 МПа. 
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Укажите доверительные границы для истинного значения давления 

с вероятностью Рд = 0,9973 (tp = 3). 

Решение: 

1. Исключим известные систематические погрешности    

из результата измерения по формуле (4). 

  МПа 0,22)3,0(7,21 
ii ХХ  

2. Примем значения доверительной вероятности (Рд) и опре-

делим коэффициент Стьюдента (tp): Рд = 0,9973; tp = 3. 

3. Определим доверительные границы случайной погрешно-

сти по формуле (8): 

МПа 6,0
1

2,0
3

)1(

)(
1

2
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4. Запишем результат измерений по формуле (9) с использо-

ванием правил округления. 

    εХ   

МПа6,00,22    

д , +      - 

 или

РεХХεХ  
 

21,4 МПа ≤   ≤ 22,6 МПа, Рд = 0,9973 

 

Обработка прямых многократных результатов измерений 

(пример к самостоятельному заданию 2) 

Дано: При измерении твердости (HRC) образцов из легиро-

ванной стали получены значения: 47; 55; 63; 62; 48; 52; 62; 55; 56; 

57; 58; 59; 58; 58; 60; 58; 54; 59; 59; 58. Погрешность градуировки 

измерительного прибора –1 HRC. Укажите доверительные грани-

цы для истинного значения температуры с доверительной веро-

ятностью Рд = 0,95 (коэффициент Стьюдента tp = 2,086; уровень 

значимости q = 1 %). 

Решение: 

1. n = 20. 

2. Рд = 0,950; tp = 2,086; q = 1 %. 
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3. Определим и исключим ошибочные результаты измере-

ний по формуле (1), для этого определим по формуле (2) среднее 

арифметическое результатов измерений: 

HRCХ

X
n

Х
n

i
i

  9,56

20

5859595458 6058585958575655625248626355 471

_

1

_








 

Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение резуль-

татов измерений по формуле (3). Для удобства все расчеты све-

дем в таблицу 5: 

HRC
n

ХX

S

n

i
i

 2,4
120

8,355

1

)(
1

2
_







 

   

Таблица 5 

iX  
_

Х  
_

ХX i   2
_

)( ХX i   

47 56,9 -9,9 98,01 

55 56,9 -1,9 3,61 

63 56,9 6,1 37,21 

62 56,9 5,1 26,01 

48 56,9 -8,9 79,21 

52 56,9 -4,9 24,01 

62 56,9 5,1 26,01 

55 56,9 -1,9 3,61 

56 56,9 -0,9 0,81 

57 56,9 0,1 0,01 

58 56,9 1,1 1,21 

59 56,9 2,1 4,41 

58 56,9 1,1 1,21 

58 56,9 1,1 1,21 

60 56,9 3,1 9,61 

58 56,9 1,1 1,21 

54 56,9 -2,9 8,41 

59 56,9 2,1 4,41 

59 56,9 2,1 4,41 

58 56,9 1,1 1,21 

 


n

i
i ХX

1

2
_

)(  335,80 
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Сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT критерия 

Граббса (табл. 1), GT = 3,001. 

3,001 355,2 

3,001451,1

Т
min

2

Т
max

1











G
S

XX
G

G
S

XX
G

 

Так как G1 < GT или G2 < GT, то Xmax и Xmin  не считаются 

промахом и эти результаты измерений необходимо сохранить в 

ряду результатов измерений.  

4. Исключим известные систематические погрешности    

из исправленных результатов измерений (Xi) по формуле (4). Для 

удобства все расчеты сведем в таблицу 6. 

 
ii ХХ  

Таблица 6 

iX  
iХ  Х    ХX i  2)(   ХX i  

47 48 57,9 –9,9 98,01 

55 56 57,9 –1,9 3,61 

63 64 57,9 6,1 37,21 

62 63 57,9 5,1 26,01 

48 49 57,9 –8,9 79,21 

52 53 57,9 –4,9 24,01 

62 63 57,9 5,1 26,01 

55 56 57,9 –1,9 3,61 

56 57 57,9 –0,9 0,81 

57 58 57,9 0,1 0,01 

58 59 57,9 1,1 1,21 

59 60 57,9 2,1 4,41 

58 59 57,9 1,1 1,21 

58 59 57,9 1,1 1,21 

60 61 57,9 3,1 9,61 

58 59 57,9 1,1 1,21 

54 55 57,9 –2,9 8,41 

59 60 57,9 2,1 4,41 

59 60 57,9 2,1 4,41 

58 59 57,9 1,1 1,21 

 



n

i
i ХX

1

2)(  335,8 



 13 

5. Вычислить среднее арифметическое значение исправлен-

ных результатов измерений по формуле (5). Для удобства все 

расчеты сведем в таблицу 6. 

HRCX
n

Х
n

i
i  9,75

1

1




  

6. Вычислить среднее квадратическое отклонение результа-

тов измерений по формуле (6). Для удобства все расчеты сведем  

в таблицу 6. 

HRC
n

ХX

S

n

i
i

 2,4
120

8,335

1

)(
1

2







 

 



  

7. Вычислим среднее квадратическое отклонение среднего 

арифметического (оценку измеряемой величины) по формуле (7): 

HRC
n

S

nn

ХX

S

n

i
i

Х
_  94,0

20

8,335

)1(

)(
1

2




 









 

8. Проверим гипотезу о принадлежности результатов измере-

ний нормальному распределению по составному критерию, т. к. 

числа результатов измерений 15< n = 20 ≤ 50. 

Критерий 1: 

Вычислим отношение d
~

 по формуле (10). 

7445,0
2,420

6,62~ 1 





 






Sn

XX

d

n

i
i

 

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6). Воспользуемся таблицей 6 и 

найдем сумму 4 столбца –   ХX i . 

Результаты измерений в ряду считают распределенными 

нормально, если по формуле (11) выполняется условие: 

2/2/1
~

qq ddd   

Квантили распределения 2/1 qd   и 2/qd  определим по табли-



 14 

це 2 в зависимости от числа измерений (n). 

9001,07445,0
~

7304,0 2/2/1  qq ddd  

Анализ критерия 1 показал, что условие формулы (10) вы-

полняется. 

Критерий 2: 

Проверяем условие по формуле (12).  

  SZХX Pi 2/)(  

где S  – среднеквадратическое отклонение результатов измере-

ний, находится по формуле (6); 2/PZ – верхняя квантиль распре-

деления нормированной функции Лапласа, отвечающая вероят-

ности P / 2.  

Значения вероятности P = 0,99 определим из таблицы 3 по 

выбранному уровню значимости q = 1 % и числу результатов из-

мерений n = 20, число m = 1. Зависимость 2/PZ  от P приведена в 

таблице 4. 

58,22/ PZ  

836,10)( 2/   SZХX Pi  

Анализ таблицы 6 (четвертый столбец значений –   ХX i ) 

и условие формулы (12) показал, что критерия 2 выполняется. 

Таким образом, установлено, что соблюдаются два критерия 

и что результаты измерений соответствует нормальному распре-

делению. 

9. Определим доверительные границы случайной погрешно-

сти по формуле (8): 

HRCStε
ХP  0,2961,194,0086,2   

10. Запишем результат измерений (формула (9)) с использо-

ванием правил округления в виде 
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0,95 , 9,59     9,55

 , +      - 

 или

 0,29,57

    

д

д













РHRCHHRC

РεХХεХ

HRCH

εХ

 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться и изучить методические указания к работе 

«Обработка результатов измерений». 

2. Оформить отчет. Отчет должен содержать: наименование 

и цель работы; описание общих положений; алгоритмы обработ-

ки результатов измерений; ответы на контрольные вопросы. 

3. По последним двум цифрам шифра зачетной книжки по 

табл. 1 выбрать исходные данные для выполнения самостоятель-

ного задания 1 и 2 из приложения. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие действуют нормативные документы в области мет-

рологии (обеспечения единства измерений) регламентирующие 

методы обработки результатов измерений? 

2. В каком случае выбирают однократные или многократ-

ные измерения? 

3. Какие делают предположения, когда из результатов изме-

рений исключены погрешности? 

4. Опишите алгоритм обработки прямых многократных ре-

зультатов измерений. 

5.  В каких случаях проверяют гипотезу о принадлежности 

результатов измерений нормальному распределению? 

6. Опишите алгоритм обработки прямых однократных ре-

зультатов измерений. 

7. Опишите составной критерий 1 и 2. 
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8. Опишите правила округления при обработке результатов 

измерений. 
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Приложение 

Задание 1: 

При измерении температуры (T, С) в производственном помещении получено значение в градусах 

Цельсия (см. табл. 1). Погрешность градуировки измерительного прибора (см. табл. 1). Укажите довери-

тельные границы для истинного значения температуры с доверительной вероятностью (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные для задания 1 
 

По последней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Результаты измерений: T, С 20,0 21,0 22,0 23,0 19,0 22,5 23,5 21,5 20,5 19,5 

 

По предпоследней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доверительная вероятность Pд  0,950 0,990 0,999 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,600 0,500 

Коэффициент Стьюдента tp 2,086 2,845 3,849 1,725 1,497 1,325 1,184 1,064 0,860 0,687 

Погрешность градуировки измери-

тельного прибора: T, С 
+1,0 +0,5 +0,2 –0,5 +0,5 –1,5 –1,0 –0,5 –0,2 +1,5 

 

Задание 2: 

При измерении предела текучести (σi) образцов из легированной стали получены значения в ки-

лограммах на миллиметр в квадрате (кг / мм
2
) (см. табл. 2). Укажите доверительные границы для ис-

тинного значения предела текучести с доверительной вероятностью (см. табл. 2). 

1
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Таблица 2 

Исходные данные для задания 2 
 

По последней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Результаты измерений: σi, кг / мм
2
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

25 

27 

28 

28 

26 

26 

26 

26 

32 

34 

34 

36 

31 

30 

31 

32 

33 

33 

31 

30 

 

34 

34 

36 

31 

30 

31 

32 

33 

33 

31 

30 

32 

30 

30 

32 

32 

39 

35 

30 

35 

 

31 

30 

32 

30 

30 

32 

32 

39 

35 

30 

35 

31 

31 

32 

32 

32 

35 

37 

38 

28 

 

30 

35 

31 

31 

32 

32 

32 

35 

37 

38 

28 

32 

29 

30 

30 

34 

33 

32 

31 

32 

 

38 

28 

32 

29 

30 

30 

34 

33 

32 

31 

32 

32 

33 

34 

34 

36 

37 

36 

34 

33 

 

37 

35 

36 

37 

39 

31 

31 

33 

32 

34 

30 

31 

28 

31 

32 

32 

32 

24 

30 

31 

 

35 

30 

27 

26 

33 

26 

27 

27 

27 

27 

31 

33 

32 

34 

30 

28 

31 

32 

39 

32 

 

25 

33 

33 

30 

28 

32 

30 

34 

28 

26 

26 

31 

37 

32 

26 

28 

32 

34 

35 

24 

 

31 

32 

32 

36 

31 

31 

32 

35 

37 

30 

31 

35 

35 

31 

26 

33 

38 

31 

33 

31 

 

26 

30 

30 

29 

32 

31 

28 

38 

31 

28 

28 

29 

30 

34 

33 

32 

28 

34 

31 

33 

1
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Продолжение табл. 2 
По предпоследней цифре номера зачетной книжки 

№ цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доверительная вероятность Pд  0,950 0,990 0,999 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,600 0,500 

Коэффициент Стьюдента tp 2,086 2,845 3,849 1,725 1,497 1,325 1,184 1,064 0,860 0,687 

Погрешность градуировки измери-

тельного прибора: σi, кг / мм
2
 

–1,5 –1,0 –0,5 –0,2 +1,5 +1,0 +0,5 +0,2 –0,5 +0,5 

Уровень значимости q, % 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

 

1
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